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ABSTRACT
A comparison of the measurement results between the active method and the passive method was
carried out to see the correlation between the resulting concentrations. The passive method used CSIRO
passive sampler, while the active method used the Air Quality Monitoring System (AQMS). Sampling was
conducted at AQMS Bundaran HI Jakarta Station, belonging to the Environment Laboratory of DLH DKI
Jakarta. The sampling period was February - April 2019 for SO2 and NO2 parameters, with a sampling
duration of three days for each data. Data was proceed using the correlation method. Data filtering with
boxplot was used to filter outlier data from the passive sampler and AQMS measurements. Meteorological
factors were included in the correlation calculations because of their effect on gas absorption that
occurred in the passive sampler. Meteorological factors used were temperature, humidity, and wind
direction. The AQMS concentration value prediction was calculated using the correlation equation
between the passive sampler and the AQMS. The results showed that the correlation coefficient value
between the passive sampler and AQMS was 0.67 for SO2 and NO2 of 0.79. Multivariate correlation using
meteorological data, to improve the correlation value, obtained correlation values of 0.97 for SO2 and 0.94
for NO2. The predictive value of AQMS used a regression equation, with an average bias value of 4.4%
for SO2 and 9.9% for NO2, while the RMSE values were 0.89 for SO2 and 4.41 for NO2. The results
showed that the concentration of SO2 and NO2 gas measurement results from the passive and active
methods had a good and significant correlation.
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ABSTRAK
Perbandingan hasil pengukuran antara metode aktif dan metode pasif dilakukan untuk melihat korelasi
konsentrasi yang dihasilkan antara metode aktif dan metode pasif. Metode pasif menggunakan passive
sampler CSIRO, sedangkan metode aktif menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS).
Sampling dilakukan di Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) DKI 1 Bundaran HI milik
Laboratorium Lingkungan Hidup DLH DKI Jakarta. Periode sampling dilakukan dari bulan Februari – April
2019 untuk parameter SO2 dan NO2, dengan durasi sampling per tiga hari untuk satu data. Pengolahan
data dilakukan dengan metode korelasi. Filter data dilakukan dengan menggunakan boxplot untuk
memfilter data outlier dari pengukuran passive sampler dan AQMS. Faktor meteorologi dimasukkan
dalam perhitungan korelasi karena pengaruhnya pada penyerapan gas yang terjadi di passive sampler.
Faktor meteorologi yang digunakan adalah temperatur, kelembapan, dan arah angin. Prediksi nilai
konsentrasi AQMS dihitung dengan menggunakan persamaan korelasi antara passive sampler dengan
AQMS. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien korelasi antara passive sampler dengan AQMS
sebesar 0,67 untuk SO2 dan NO2 sebesar 0,79. Korelasi multivariat menggunakan data meteorologi untuk
memperbaiki nilai korelasi diperoleh nilai korelasi 0,97 untuk SO2 dan 0,94 untuk NO2. Nilai prediksi
AQMS menggunakan persamaan regresi, dengan nilai rata-rata bias 4,4% untuk SO2 dan 9,9% untuk
NO2, sedangkan nilai RMSE sebesar 0,89 untuk SO2 dan 4,41 untuk NO2. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa konsentrasi hasil pengukuran gas SO2 dan NO2 metode pasif dan metode aktif mempunyai
korelasi yang baik dan signifikan.

Kata kunci: metode pasif, metode aktif, SO2, NO2, AQMS
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan
dengan dua metode, yaitu metode pasif dan
metode aktif. Pada metode pasif, pengambilan
sampel gas tergantung kepada energi kinetik
dari molekul gas dan difusi gas yang masuk ke
dalam media penyerap. Sedangkan metode aktif
membutuhkan bantuan pompa untuk
mengalirkan udara melalui wadah sampel
udara(1). Teknik pemantauan udara dengan
metode aktif umumnya digunakan untuk
pengukuran polutan udara secara rutin. Namun
pemantauan variabilitas spasial kualitas udara
menggunakan metode aktif jarang dilakukan,
karena biaya operasional yang mahal dan
kesulitan untuk daerah terpencil(2).
Dibandingkan dengan metode aktif,
pemantauan kualitas udara dengan metode
pasif memberikan banyak keuntungan, selain
biaya yang murah, pemantauan secara pasif
dapat diletakkan di daerah terpencil karena tidak
membutuhkan listrik untuk pengoperasiannya(3),
sehingga metode pasif dapat digunakan untuk
melihat distribusi polutan di udara baik secara
spasial maupun temporal(2).

Pemantauan konsentrasi gas polutan di
udara ambien menggunakan metode pasif
dilakukan dengan menggunakan passive
sampler, misalnya untuk pemantauan gas SO2
dan NO2(3). Pengembangan passive sampler
telah dilakukan di beberapa negara seperti
Swedish Environmental Research Institute,
Rupprecht and Patashnick Company (AS),
Laboratorium Aerologi di Toulouse (Perancis),
Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization (CSIRO) di Australia,
Radiello, dan lain sebagainya(4).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan
terkait hasil perbandingan antara metode pasif
dengan aktif diperoleh korelasi yang cukup
signifikan dengan nilai r = 0,96(5), dan r =0,81(6).
Korelasi antara metode pasif dengan aktif
sangat dipengaruhi oleh kondisi meteorologi
seperti suhu, kelembapan relatif, dan
pergerakan udara dari permukaan serta radiasi
matahari. Musim juga mempunyai pengaruh
terhadap kinerja dari passive sampler. Beberapa
faktor yang mempengaruhi kinerja metode pasif
dapat membuat nilai konsentrasi yang diperoleh
bisa lebih tinggi atau rendah terhadap nilai
konsentrasi dari metode aktif(7). Penelitian
sebelumnya untuk daerah Bandung konsentrasi
NO2 dari passive sampler dipengaruhi oleh
temperatur dan kecepatan angin, sedangkan
SO2 dipengaruhi oleh kelembapan dan radiasi
matahari(8). Sehingga pada penelitian ini, faktor
meteorologi juga akan diperhitungkan dalam
korelasi antara metode pasif dan metode aktif.

Pemantauan kualitas udara di Indonesia
sangat dibutuhkan, karena isu masalah
lingkungan sekarang telah menjadi perhatian,
terutama untuk daerah perkotaan seperti DKI
Jakarta. Selain itu, kebakaran lahan dan hutan
yang terjadi setiap tahunnya ikut menyumbang
dalam deretan daftar masalah lingkungan yang
terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan, faktor utama yang
mempengaruhi kualitas udara di daerah
perkotaan di Indonesia adalah kepadatan
penduduk, jumlah kendaraan serta luas RTH
(Ruang Terbuka Hijau)(9).

Tersedianya informasi yang tepat dan
akurat dalam pemantauan konsentrasi polutan
di udara sangat dibutuhkan oleh masyarakat,
sehingga penambahan titik sampling mutlak
harus dilakukan, tidak hanya untuk wilayah
perkotaan, tapi juga meliputi daerah pedesaan
atau terpencil. Pemantauan kualitas udara
dengan metode pasif menggunakan passive
sampler, dapat dijadikan alternatif dalam
pemantauan kualitas udara, karena sesuai
dengan kebutuhan, bisa diletakkan di daerah
perkotaan, pedesaan maupun daerah terpencil.

1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah

membandingkan pengukuran antara passive
sampler dengan AQMS pada pengukuran gas
SO2 dan NO2 di udara ambien. Korelasi antara
hasil pengukuran metode pasif dan metode aktif
yang diperoleh pada penelitian ini akan
menunjukkan bahwa metode pasif dengan
passive sampler CSIRO memiliki kemampuan
yang sama dengan metoda aktif dalam
pengukuran gas SO2 dan NO2 di udara ambien.
Sehingga passive sampler CSIRO dapat
digunakan untuk melengkapi data pemantauan
kualitas udara pada daerah terpencil di
Indonesia. Data pemantauan tersebut nantinya
akan berguna untuk menentukan kebijakan
yang berkaitan dengan lingkungan hidup di
Indonesia ataupun dapat digunakan sebagai
data primer pada prediksi kualitas udara.

2. BAHAN DAN METODE
2.1 Bahan

Penelitian ini menggunakan data
konsentrasi NO2 dan SO2 dari passive sampler
CSIRO dan AQMS serta data meteorologi yang
diperoleh dari Automatic Weather Station (AWS)
yang dimiliki oleh LLHD Provinsi DKI Jakarta.
Meteorologi yang digunakan adalah data
temperatur, kelembapan udara dan kecepatan
angin.

Bahan kimia yang digunakan sebagai
larutan penyerap pada passive sampler, yaitu
untuk SO2 adalah NaOH yang dilarutkan dalam
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methanol. Sedangkan untuk NO2 adalah NaOH
dan NaI yang dilarutkan dalam metanol(10).
Reaksi kimia yang terjadi pada filter adalah
sebagai berikut(11):

SO2 : 2SO2(g) + 4OH- + O2 2H2O + 2SO42-.….(1)

NO2: 2NO2(g)+ 3I-  2NO2- + I3- ‘’......…..........(2)

2.2 Metode
Sampling dilakukan di satu titik Stasiun

Pemantau Kualitas Udara LLHD Prov. DKI
Jakarta, yaitu di Bundaran HI, Jakarta Pusat
dengan titik koordinat 6°11’40.24” LS dan
106°49’25.00” BT. Passive sampler diletakkan
co-located dengan AQMS milik LLHD Prov. DKI
Jakarta. Passive sampler diletakkan dekat
dengan inlet gas dari AQMS.

Gambar 1. Lokasi sampling Bundaran HI,
Jakarta Pusat

Periode sampling dilakukan dari bulan
Februari – Mei 2019 dengan durasi sampling
per tiga hari untuk satu data. Parameter yang
diuji adalah gas SO2 dan NO2 di udara ambien.
Bundaran HI dipilih karena mewakili daerah
perkotaan dengan kepadatan lalu lintas yang
tinggi setiap harinya.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan passive sampler dan AQMS.
Prinsip kerja dari passive sampler yaitu
berdasarkan prinsip difusi molekul. Molekul gas
akan berdifusi ke dalam sampler dan berkumpul
pada filter, dimana filter tersebut sebelumnya
telah diberi larutan penyerap yang spesifik untuk
masing-masing gas sebanyak 50 µL dengan
luas penampang filter penyerap 25 mm. Passive
sampler mengumpulkan gas dari atmosfer
dengan laju sampling yang dikendalikan oleh
proses fisik seperti difusi atau permeasi molekul
melalui membrane filter. Konsentrasi gas-gas
tersebut dihitung berdasarkan hukum difusi
pertama Fick(12).

Passive sampler terdiri dari 2 bagian, yaitu
bagian atas yang terdiri dari lapisan penutup
bagian atas yang berfungsi sebagai inlet gas,
fine mesh (stainless stell mesh) yang berfungsi
untuk transportasi udara dan filter teflon dengan
pori 1 µm yang berguna untuk meminimalkan
difusi turbulen udara dan mencegah masuknya
partikulat ke dalam filter penyerap. Bagian

bawah terdiri atas filter penyerap dan penutup
bagian bawah. Filter penyerap menggunakan
filter dengan pori 0,45 µm. Diantara bagian atas
dan bawah, terdapat ring yang berfungsi
sebagai penyambung bagian atas dan bagian
bawah passive sampler(13).

Gambar 2. Penampang passive sampler.
Bagian atas : (1) penutup bagian
atas; (2) lapisan stainless steel
mesh; (3) filter teflon. Bagian
penghubung : (4) ring. Bagian
bawah : (5) filter penyerap; (6)
lapisan penutup bagian
bawah(9,11).

AQMS yang digunakan untuk pengukuran
SO2 yaitu tipe APSA-370 sedangkan untuk NO2
adalah APNA-370. Pengukuran dengan AQMS
membutuhkan bantuan pompa untuk menarik
gas dari atmosfer kemudian masuk ke dalam
sistem. Untuk SO2, metode yang digunakan
adalah fluoresensi UV. Molekul SO2 dalam gas
akan mengalami eksitasi oleh radiasi ultraviolet
sehingga memancarkan fluoresensi dalam
kisaran panjang gelombang 220-420 nm.
Konsentrasi SO2 diperoleh dari nilai perubahan
intensitas fluoresensi(14).

Pada NO2, metode yang digunakan adalah
chemiluminescence. Sampel gas dibedakan
menjadi dua aliran, yaitu udara yang digunakan
untuk mengukuran konsentrasi NOx (NO + NO2)
dengan mereduksi NO2 menjadi NO dengan
bantuan konverter NOx, dan satu lagi untuk
pengukuran konsentrasi NO secara langsung.
Udara masuk melalui filter yang kemudian
dikeringkan dengan silika gel untuk membentuk
ozon (O3) dalam sebuah ozonizer. O3 yang
dihasilkan kemudian masuk ke dalam ruang
reaksi. Dalam ruang reaksi O3 ditambahkan ke
sampel gas yang mengandung NOx, sebagian
NO dalam sampel gas teroksidasi menjadi NO2.
Beberapa NO2 yang dihasilkan berada dalam
keadaan tereksitasi (NO2*) yang memancarkan
cahaya dalam keadaan de-eksitasi, emisi
cahaya yang terlibat dalam reaksi terdeteksi
oleh fotodioda. Instrumen ini menghitung
konsentrasi NO, NO2 dan NOx dari pembacaan
fotodioda(15).
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a b
Gambar 3. Penampang AQMS, a) APSA-370(14); b) APNA-370(15)

Setelah sampling, filter penyerap passive
sampler untuk gas SO2 dan NO2 dianalisis di
dalam laboratorium. Filter tersebut diekstrak
dengan menggunakan aquabidest sebanyak 5
mL, kemudian untuk memperoleh hasil ekstraksi
yang maksimal, sampel dimasukkan ke dalam
ultrasonic cleaner. Analisis untuk SO2
menggunakan kromatografi ion ICS 1500
DIONEX dengan larutan eluent NaCO3 2,7 mM
dan NaHCO3 0,3 mM. Analisis SO2 dengan
kromatografi ion akan terbaca sebagai SO42-.
Sedangkan untuk analisis NO2 menggunakan
spektrofotometer pada panjang gelombang 540
nm.

Perhitungan konsentrasi SO2 dan NO2
passive sampler menggunakan rumus berikut di
bawah ini(10):

................................……….......(3)

..............................…............(4)

Di mana, Co adalah konsentrasi gas ambien
dalam nmol/m3, EV adalah volume ekstraksi
dalam cm3, Caq adalah konsentrasi larutan SO2
atau NO2 (µmol L-1), R’ adalah total resistensi
sampel (m-1), untuk sampling outdoor sebesar
41,2 m-1 untuk gas SO2 dan 49,78 m-1 untuk gas
NO2. D merupakan koefisien difusi gas di udara
sebesar 1,32 x 10-5 m2/s untuk SO2 dan 1,54 x
10-5 m2/s untuk NO2, nilai t merupakan waktu
sampling dalam satuan detik. Untuk
mengonversi satuan nmol/m3 ke dalam satuan
µg/m3 menggunakan persamaan (4).

Pada persamaan (4) nilai [C] adalah
konsentrasi gas SO2 atau NO2 dalam satuan
µg/m3, nilai Co konsentrasi gas SO2 dan NO2

dalam satuan nmol/m3 dan Mw adalah berat
molekul dari SO2 atau NO2, untuk SO2 64,06
g/mol, sedangkan untuk NO2 adalah 46,01 g/mol.

Data AQMS diperoleh setiap tiga menit,
data ini kemudian diolah menjadi data per jam,
yang selanjutnya dilakukan rata-rata tiga harian
sesuai dengan durasi sampling dari passive

sampler. Data passive sampler dan AQMS
kemudian difilter untuk melihat nilai outlier
dengan menggunakan bloxplot. Filter data
dilakukan untuk menghilangkan kesalahan yang
terjadi pada saat sampling maupun analisis
sampel di laboratorium yang akan
mempengaruhi pada pengambilan kesimpulan
dari hasil uji statistik.

Analisis statistik yang digunakan adalah uji
korelasi sederhana dan uji korelasi multivariat.
Pada uji multivariat dilakukan penambahan
faktor meteorologi dalam uji korelasi antara
konsentrasi gas SO2 dan NO2 passive sampler
dan AQMS. Hal ini dilakukan untuk melihat
pengaruh faktor meteorologi terhadap
konsentrasi gas SO2 dan NO2 dari passive
sampler, karena faktor meteorologi diduga
mempunyai pengaruh dalam proses difusi gas
ke dalam passive sampler. Selanjutnya
persamaan garis yang dihasilkan dari korelasi
antara passive sampler dan AQMS digunakan
untuk mendapatkan nilai prediksi konsentrasi
gas SO2 dan NO2 AQMS. Perhitungan bias
pada nilai prediksi AQMS menggunakan rumus
sebagai berikut:

…………………….……....(5)

Di mana Cp adalah nilai konsentrasi prediksi
sedangkan C adalah nilai konsentrasi
pengukuran dengan AQMS sebagai nilai
referensi. Perhitungan Root Means Square Error
(RMSE) untuk mengetahui seberapa besar nilai
eror dari nilai konsentrasi prediksi gas SO2 dan
NO2 yang diperoleh, yaitu menggunakan rumus
sebagai berikut:

……………….……........(6)

Di mana n adalah jumlah sampel, Cp adalah
nilai prediksi konsentrasi gas, dan C adalah nilai
konsentrasi gas AQMS.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Konsentrasi SO2 dan NO2

Pelaksanaan sampling dengan passive
sampler dan AQMS dilakukan dalam durasi tiga
harian. Selama periode sampling, terdapat
beberapa data kosong dari AQMS, sehingga
data yang dipergunakan disesuaikan dengan
ketersediaan data AQMS. Berdasarkan Gambar
4 terlihat konsentrasi SO2 dan NO2 untuk durasi
sampling tiga harian dan nilai konsentrasi
AQMS yang telah di rata-rata 3 harian. Data
yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan
pada Tabel 1.

Berdasarkan Gambar 4, terlihat fluktuasi
konsentrasi SO2 dan NO2 dari pengukuran
dengan passive sampler dan AQMS. Setelah
didapatkan set data antara passive sampler

dengan AQMS yang disesuaikan dengan
ketersediaan data AQMS, proses pengolahan
data selanjutnya adalah menghilangkan nilai
pencilan dari masing-masing nilai konsentrasi
passive sampler dan AQMS. Penghilangan
outlier ini dimaksudkan untuk melakukan koreksi
data terhadap hasil sampling yang telah
dilakukan, karena dalam sampling passive
sampler, terdapat beberapa tahapan yaitu
persiapan filter penyerap, perakitan passive
sampler, sampling, dan analisis sampel. Pada
masing-masing tahapan proses passive sampler
dikhawatirkan terdapat kesalahan yang dapat
mempengaruhi hasil. Proses pengolahan data
untuk menghilangkan outlier dilakukan dengan
menggunakan boxplot serta menggunakan jarak
antara nilai rata-rata dan median terhadap data,
seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Gambar 4. Hasil sampling SO2 dan NO2 passive sampler dan AQMS di Bundaran HI, Jakarta.

Tabel 1 Data hasil sampling SO2 dan NO2 passive sampler dan AQMS

Keterangan Passive Sampler (µg/m3) AQMS (µg/m3)
SO2 NO2 SO2 NO2

N 25 25 1142 1142
Minimum 0,59 1,89 0,32 2,97
Maksimum 30,69 252,27 63,30 142,72
Rata-rata 8,93 138,80 17,08 43,85
Median 6,15 136,47 16,06 41,60
Standar Deviasi 8,90 60,19 9,83 23,86
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NO2 PSSO2 PS SO2 AQMS NO2 AQMS

Gambar 5. Hasil pengolahan Boxplot untuk data konsentrasi passive sampler (PS) dan AQMS

Dari analisis dengan boxplot pada Gambar
5 terlihat untuk konsentrasi gas SO2 dari passive
sampler memiliki 1 data extreme, sedangkan
untuk NO2 memiliki 1 data outlier dan 1 data
extreme. Untuk konsentrasi gas SO2 dari
AQMS tidak memiliki data outlier maupun data
extreme sedangkan NO2 memiliki 1 data
extreme. Terlihat bahwa sebaran data baik
konsentrasi dari passive sampler maupun
AQMS tidak berdistribusi secara normal.
Selanjutnya filter data dilakukan dengan melihat
jarak data-data dengan nilai rata-rata dan
median. Data yang memiliki jarak yang jauh dari
rata-rata dan median dihilangkan dan dianggap
sebagai outlier.

Berdasarkan Gambar 6, terlihat hasil
konsentrasi passive sampler dan AQMS yang
telah dilakukan filter data. Rentang konsentrasi
untuk gas NO2 dari passive sampler terlihat
lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil
pengukuran AQMS. Sedangkan untuk
konsentrasi gas SO2 dari passive sampler
sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan
pengukuran AQMS. Pola konsentrasi SO2 dan
NO2 untuk passive sampler dan AQMS terlihat
hampir sama, ketika konsentrasi SO2 atau NO2
dari passive sampler turun, maka konsentrasi

pengukuran AQMS juga turun. Penelitian yang
dilakukan oleh Khuriganova et al(16), mengenai
perbandingan antara metode pasif dan metode
aktif juga mendapatkan hasil yang menunjukkan
nilai konsentrasi SO2 dari metode pasif lebih
rendah dibandingkan dengan metode aktif. Hal
ini diduga berhubungan dengan kinerja dari
passive sampler yang sangat tergantung pada
difusi gas dan reaksi yang terjadi dalam filter
penyerap(7).

Berdasarkan Gambar 6, uji korelasi
dilakukan untuk melihat hubungan antara
konsentrasi gas SO2 dan NO2 yang dihasilkan
dari passive sampler dan AQMS menunjukkan
hasil dengan hubungan yang linier dengan nilai
koefisien korelasi untuk SO2 sebesar 0,67 dan
untuk NO2 sebesar 0,79. Persamaan korelasi
yang diperoleh yaitu SO2passive =
0,223(SO2AQMS)+1,1; NO2passive =
2,390(NO2AQMS)+28,04. Uji t menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan
antara pembacaan hasil dari passive sampler
dan AQMS. Hal ini dapat dilihat dari pola dan
rentang konsentrasi yang diperoleh, di mana
pada saat konsentrasi passive sampler naik,
AQMS mengikuti naik begitu pula sebaliknya.

Gambar 6. Pola konsentrasi dan korelasi gas SO2 dan NO2 untuk passive sampler dan AQMS
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Gambar 7. Pola konsentrasi gas SO2 dan NO2 passive sampler dan AQMS terhadap temperatur (T),
kelembapan (RH) serta kecepatan angin (WS)

3.2 Faktor Meteorologi
Perbedaan nilai konsentrasi gas yang

diperoleh dapat disebabkan adanya potensi
ketidakspesifikan dan ketidaklinieran dalam
kinerja passive sampler. Penyerapan polutan
yang terjadi di dalam filter passive sampler
dipengaruhi oleh kondisi meteorologi, seperti
suhu, kelembapan relatif, dan pergerakan udara
dari permukaan, serta radiasi matahari. Kondisi
musiman juga dapat mempengaruhi kinerja
passive sampler. Karena banyak sekali faktor
yang mempengaruhi kinerja passive sampler,
konsentrasi gas yang diperoleh dari passive
sampler biasanya berada di bawah atau di atas
nilai konsentrasi yang diperoleh dari sampling
udara dengan menggunakan continuous
analyzer(12).

Menurut penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya di Bandung mengenai pengaruh
faktor meteorologi terhadap passive sampler

CSIRO, didapatkan bahwa temperatur
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap
konsentrasi NO2 dan radiasi matahari
berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi
SO2 dalam passive sampler(8). Beberapa faktor
meteorologi seperti temperatur, kelembapan,
kecepatan angin, dan radiasi matahari,
berhubungan langsung dengan kinerja (laju
penyerapan gas) dari larutan penyerap pada
passive sampler(12). Selain itu, penentuan durasi
sampling juga harus diperhitungkan sebagai
faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi
dalam passive sampler(17). Pada penelitian ini,
temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin,
digunakan sebagai faktor yang berpengaruh
terhadap korelasi antara konsentrasi gas dari
passive sampler dengan konsentrasi gas AQMS.

Kondisi meteorologi suatu wilayah
mempunyai pengaruh yang besar terhadap
konsentrasi yang terukur pada suatu titik
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pengamatan di wilayah itu, karena adanya
variasi meteorologi yang berubah setiap waktu.
Variasi parameter meteorologi ini berkaitan
dengan kemampuan atmosfer dalam proses
pengenceran, penyebaran, dan difusi dari
senyawa polutan yang berasal dari
sumbernya(18). Berdasarkan Gambar 7, untuk
SO2 memperlihatkan pola konsentrasi yang
mengikuti pola temperatur, namun pada bulan
Maret, terlihat pola yang berlawanan antara
temperatur dengan konsentrasi SO2. Sedangkan
untuk kelembapan dan kecepatan angin
menunjukkan pola yang berlawanan, yaitu ada
saat kelembapan dan kecepatan angin tinggi,
konsentrasi SO2 rendah, begitu pula sebaliknya.
Pada gas NO2 terlihat, konsentrasi gas NO2
mengikuti pola dari temperatur dan kelembapan,
sedangkan untuk kecepatan angin menunjukkan
pola yang berlawanan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada
Gambar 8, terlihat bahwa korelasi dengan
penambahan faktor meteorologi yaitu
temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin
untuk konsentrasi gas SO2 dan NO2 passive
sampler serta AQMS menunjukkan nilai korelasi
yang lebih kuat bila dibandingkan dengan
korelasi antara passive sampler dan AQMS
tanpa penambahan faktor meteorologi, yaitu
untuk SO2 dari 0,67 menjadi 0,97, sedangkan
untuk NO2 dari 0,79 menjadi 0,94.

Persamaan yang digunakan untuk
memperoleh konsentrasi gas SO2 dan NO2
passive sampler serta AQMS dengan
memasukkan faktor meteorologi, yaitu:

SO2passive’ = 127,70 – 2,8T – 0,50RH –
4,00WS …………….......................................(7)

SO2AQMS’ = 456,20 – 9,6T – 1,94RH –
12,11WS ………….........................................(8)

NO2passive’ = -2977,31 + 75,61T + 12,01RH
– 32,25WS …...............…………...................(9)

NO2AQMS’ = -611,11 + 2,30T + 16,79RH –
23,85WS ……..............................................(10)

3.3 Bias dan Eror
Berdasarkan persamaan nilai korelasi yang

diperoleh dengan memperhitungkan faktor
meteorologi, digunakan untuk memprediksi nilai
konsentrasi gas SO2 dan NO2 AQMS. Hal ini
dilakukan untuk melihat besarnya bias dan eror
yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil
menunjukkan, rata-rata nilai bias sebesar 4,44%
dan nilai RMSE sebesar 0,89 untuk SO2.
Sedangkan untuk NO2 rata-rata nilai bias
sebesar 9,9% dan nilai RMSE sebesar 4,14.
Pada Gambar 9, terlihat bahwa untuk SO2
mempunyai nilai bias yang memenuhi
persyaratan, sedangkan untuk NO2 terdapat
satu data yang melebihi nilai batas
keberterimaan, dengan bias sebesar 65%.
Terdapatnya bias antara pengukuran passive
sampler dengan AQMS dapat disebabkan
karena ketidakmampuan passive sampler untuk
menyerap gas dalam waktu yang pendek dan
konsentrasi yang tinggi(19).

Nilai bias yang diperoleh dari penelitian ini
memenuhi persyaratan, jika mengikuti acuan
dari United State National of Safety and
Health(20) dan The European Union (EU)
Directive 2008/50/EC(21) untuk batas
keberterimaan nilai bias antara konsentrasi
passive sampler dengan countinuous analyzer
sebesar ±25%. Sedangkan untuk nilai RMSE,
terlihat bahwa, nilai RMSE yang diperoleh baik
untuk SO2 dan NO2 memberikan nilai RMSE
yang kecil, menunjukkan bahwa variasi nilai
yang dihasilkan dari model regresi antara
passive sampler dengan AQMS mendekati nilai
observasi.

Gambar 8. Korelasi antara konsentrasi gas SO2 dan NO2 untuk passive sampler dan AQMS dengan
penambahan faktor meteorologi
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Gambar 9. Bias antara nilai prediksi konsentrasi SO2 dan NO2 terhadap nilai AQMS

4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa

perbandingan antara konsentrasi gas SO2 dan
NO2 dengan metode pasif dan metode aktif
mempunyai nilai koefisien korelasi yang cukup
kuat dan signifikan. Penambahan faktor
meteorologi memperbaiki nilai koefisien
korelasi menjadi lebih baik. Prediksi dari
konsentrasi AQMS dengan menggunakan
persamaan korelasi yang melibatkan faktor
meteorologi memberikan nilai bias dan RMSE
yang mendekati nilai sebenarnya yang ditandai
dengan kecilnya nilai RMSE, yaitu sebesar
0,89 untuk SO2 dan 4,14 untuk NO2. Hal ini
menunjukkan bahwa metode pasif dengan
passive sampler CSIRO memiliki kemampuan
yang sama dengan metoda aktif dalam
pengukuran gas SO2 dan NO2 di udara ambien.
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